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Re´sume´— Nous proposons ici une nouvelle ap-
proche base´e image pour controˆler une sonde
e´chographique monte´e sur un bras robotique.
Dans une optique d’assistance au diagnostique
ou a` l’intervention chirurgicale, la me´thode
pre´sente´e permet de positionner la sonde sur
une section de´sire´e d’un organe et de la
suivre en compensant les mouvements du pa-
tient. L’originalite´ de la me´thode repose sur
l’utilisation directe de l’image e´chographique
comme information de commande, qui e´vite
toute e´tape de segmentation ou de traitement
d’image couˆteuse en temps de calcul. L’appli-
cation a e´te´ valide´e sur un bras robotique a` six
degre´s de liberte´ avec un fantoˆme abdominal.
Mots-Cle´s
Robotique me´dicale, asservissement visuel, image
e´chographique
I INTRODUCTION
Parmi les diffe´rentes modalite´s d’imagerie utilise´es
dans le domaine me´dical, l’imagerie par sonde
e´chographique ou ultrasonore (US) pre´sente l’avan-
tage d’eˆtre bon marche´, non invasive et peu encom-
brante. Elle s’adapte ainsi particulie`rement bien aux
applications me´dicales intra-ope´ratoires. Par ailleurs,
la rapidite´ d’acquisition des images US permet d’uti-
liser cette information visuelle dans le cadre d’un
controˆle temps re´el d’un syste`me robotique par une
strate´gie dite d’asservissement visuel. Des applications
d’assistance au diagnostique ou a` l’insertion d’aiguille
peuvent alors eˆtre envisage´es ou` un robot manipulant
la sonde US est controˆle´ pour atteindre et suivre une
section de´sire´e d’un organe.
Pour controˆler 1 a` 6 degre´s de liberte´ (ddl) d’un
syste`me robotique, l’efficacite´ de l’asservissement vi-
suel est de´pendante des primitives visuelles choisies.
Dans le cas d’une configuration embarque´e ou` la sonde
US est fixe´e directement sur le manipulateur robo-
tique, ces informations visuelles sont souvent anato-
miques. Dans [1], 3 ddl d’un robot sont controˆle´s par
la vision pour centrer une arte`re dans l’image US
au cours d’un de´placement manuel de la sonde per-
pendiculairement a` son plan image. Cinq me´thodes
base´es sur des mesures de similarite´ ou une segmenta-
tion du contour de l’organe, sont compare´es pour ex-
traire le centre de l’arte`re dont la position est utilise´e
dans la commande. Dans un autre travail [2], les mou-
vements de translation d’un effecteur robotique sont
controˆle´s a` partir de la position du centre d’un calcul
re´nal extraite de deux coupes US orthogonales. Plus
re´cemment, des solutions ont e´te´ propose´es pour asser-
vir les six ddl de la sonde. Dans [3], une approche base´e
sur la corre´lation du speckle observe´e dans des images
US successives est de´crite, cependant elle reste locale
et permet uniquement de re´aliser des applications de
suivi. Des taˆches de positionnement mettant en jeu les
six ddl du syste`me ont e´te´ propose´es par la suite en uti-
lisant des primitives visuelles ge´ome´triques construites
a` partir des moments 2D extraits d’une seule coupe
US [4] ou de trois coupes orthogonales [5]. Ne´anmoins,
le calcul de ces primitives requiert une e´tape pre´alable
de segmentation dont l’efficacite´ de´pend de la forme
de l’organe et qui n’est pas robuste aux changements
de topologie de l’organe.
Dans ce travail, nous proposons de nous affranchir
d’une telle e´tape de segmentation en utilisant direc-
tement les intensite´s des pixels de l’image US comme
primitives visuelles. Nous pre´sentons ici l’approche par
asservissement visuel retenue pour re´aliser une taˆche
de suivi d’une coupe anatomique. Nous de´taillons no-
tamment la mode´lisation de la matrice d’interaction
qui permet de lier la vitesse de la sonde a` la varia-
tion des primitives choisies dans l’image. La strate´gie
de commande ainsi de´veloppe´e a e´te´ implante´e sur un
syste`me re´el et valide´e par les re´sultats obtenus sur un
fantoˆme abdominal.
II ASSERVISSEMENT VISUEL
E´CHOGRAPHIQUE
Les approches d’asservissement visuel permettent de
controˆler en boucle ferme´e un syste`me robotique a` par-
tir du retour fourni par un capteur visuel. Pour conver-
ger vers une pose (position et orientation) de´sire´e r∗,
un ensemble de primitives visuelles s∗ est extrait de
l’image fournie par le capteur a` cette pose et utilise´
comme re´fe´rence dans la commande. En conside´rant
une nouvelle pose diffe´rente de la pose de´sire´e, l’asser-
vissement visuel consiste alors a` appliquer une vitesse
de commande a` la sonde de manie`re a` minimiser l’er-
reur visuelle e(t) = s(r) − s∗, ou` s est l’information
visuelle extraite de l’image I(r) fournie par la sonde a`
sa pose courante r.
II.1 Loi de commande
La loi de commande mise en place repose sur l’estima-
tion d’une matrice d’interaction Ls qui lie la variation
des informations visuelles s a` la vitesse instantane´e
applique´e au capteur visuel vc :
s˙ = Lsvc
Pour obtenir une de´croissance exponentielle de l’erreur
visuelle (e˙ = −λ e), la vitesse instantane´e de com-
mande est classiquement de´finie par (voir [6]) :
vc = −λ L̂s
+
(s(t)− s∗) , (1)
ou` L̂s
+
est la pseudo-inverse de la matrice d’interac-
tion estime´e.
II.2 Primitives visuelles
Malgre´ les nombreux avantages de la modalite´ US
e´voque´s pre´ce´demment, les images B-mode forme´es
sont particulie`rement bruite´es et difficiles a` segmen-
ter et donc peu compatibles avec l’extraction de pri-
mitives ge´ome´triques. Nous proposons ici d’utiliser di-
rectement l’intensite´ des pixels de l’image comme in-
formation visuelle :
s(r) = {Ir(u, v), ∀ (u, v) ∈ [1,M ] × [1, N ]} (2)
ou` M et N correspondent a` la largeur et a` la hauteur
de l’image US et ou` Ir(u, v) repre´sente l’intensite´ du
pixel de coordonne´es (u, v) dans l’image I(r).
II.3 Matrice d’interaction
Dans une image US B-mode, l’intensite´ du signal US
re´fle´chi en un point physique est repre´sente´e par la
valeur d’intensite´ du pixel correspondant. Une inten-
site´ e´leve´e correspond donc a` une re´flexion importante
de l’onde US. Cette re´flexion de´pendant de la struc-
ture de l’organe et de l’interface rencontre´e, sa valeur
reste globalement constante pour un point anatomique
conside´re´. Il en re´sulte que l’intensite´ d’un point 3D
de coordonne´es x = (x, y, z)⊤ observe´ dans l’image B-
mode reste constante au cours du temps, ce qui nous
permet d’e´crire :
Ir(x+ dx, y + dy, z + dz, t+ dt)− Ir(x, t) = 0. (3)
Le de´veloppement en se´rie de Taylor de (3) donne :
∂Ir
∂x
dx+
∂Ir
∂y
dy +
∂Ir
∂z
dz +
∂Ir
∂t
dt = 0. (4)
La variation temporelle de l’intensite´ de chaque pixel
peut alors s’exprimer en fonction du gradient 3D de
l’image ∇I = (∇Ix ∇Iy ∇Iz)
⊤ et du mouvement du
point 3D correspondant :
I˙r = −∇I x˙ = −∇I Lx vc , (5)
avec Lx la matrice d’interaction relative au point 3D :
x˙=Lxvc , Lx=

−1 0 0 0 −z y0 −1 0 z 0 −x
0 0 −1 −y x 0

 (6)
La matrice d’interaction LI de taille 1 × 6 associe´e a`
chaque pixel est ainsi de´duite de (5) :
LI = −∇I Lx, (7)
et la matrice d’interaction finale Ls utilise´e dans la loi
de commande est construite en superposant les ma-
trices lignes LI associe´es a` chaque pixel de I(r).
III APPLICATION DE SUIVI ROBOTIQUE
L’approche par asservissement visuel de´crite
pre´ce´demment est valide´e expe´rimentalement par
une application de suivi d’une coupe anatomique
de´sire´e afin de compenser des mouvements rigides.
Fig. 1 – (a) Le fantoˆme abdominal et le bras robo-
tique a` 6 ddl. (b) Une came´ra externe est utilise´e pour
valider le succe`s de la taˆche de suivi en estimant la
pose relative de la sonde et du fantoˆme.
Une sonde US 2D convexe de fre´quence 2-5 MHz est
monte´e en bout d’un bras robotique anthropomorphe
e´galement e´quipe´ d’un capteur d’effort et l’informa-
tion visuelle conside´re´e est fournie par l’interaction de
cette sonde avec un fantoˆme abdominal spe´cifique a` la
modalite´ US (voir Fig. 1(a)).
Dans l’optique d’une application me´dicale, des
contraintes de se´curite´ impliquent de combiner le
controˆle par asservissement visuel avec un controˆle en
effort dans la mesure ou` la sonde US est en contact di-
rect avec le patient. Au controˆle en vision est associe´
un controˆle en effort qui assure qu’une force constante
est applique´e sur la sonde. Un ddl du syste`me cor-
respondant a` la translation selon l’axe principal de la
sonde est asservi par le controˆle en effort alors que les
cinq ddl restants sont asservis par la vision.
La performance de la taˆche de suivi est e´value´e graˆce
a` l’estimation de la pose relative de la sonde par
rapport au fantoˆme alors que ce dernier est de´place´
manuellement. Cette estimation est re´alise´e a` l’aide
d’une came´ra externe (voir Fig. 1(b)). La sonde US 2D
est positionne´e sur le fantoˆme abdominal et une sous
image de la coupe B-mode fournie par la sonde est uti-
lise´e comme information visuelle, afin de ne conside´rer
que les donne´es anatomiques pertinentes (voir Fig. 2).
(a) (b)
(c) (d)
(e) (f)
(g) (h)
Fig. 2 – Coupe US avant (a) et apre`s (b) la taˆche de
suivi. Malgre´ les mouvements importants applique´s au
fantoˆme en translation (c) et rotation (d), la pose re-
lative de la sonde dans le repe`re objet (e, f) et l’erreur
visuelle (g) varient peu. La force mesure´e sur le cap-
teur d’effort (h) est re´gule´e a` 1N au cours du suivi.
Les re´sultats relatifs a` la taˆche de suivi montrent
que lorsque des changements brusques de direction
sont applique´s au fantoˆme, l’erreur de pose rela-
tive entre la sonde et le fantoˆme ainsi que l’erreur
visuelle augmentent a` cause du retard de suivi.
Ne´anmoins la robustesse de l’algorithme d’asser-
vissement visuel permet de garantir la convergence
vers la position de´sire´e. Ainsi, a` la fin de la taˆche,
la pose relative entre le fantoˆme et la sonde est
compare´e a` celle mesure´e a` l’instant initial : ∆frs =
(−0.28mm, 0.03mm, 0.24mm, −0.13◦, 1.74◦, −0.17◦).
Par rapport a` l’amplitude maximale de mouvement
applique´e au fantoˆme, cette erreur est de l’ordre de
0.1% en translation et 1% en rotation.
IV CONCLUSION
Nous avons pre´sente´ une nouvelle approche de controˆle
robotique base´ sur l’image US. Afin d’e´viter les e´tapes
de segmentation, la me´thode propose´e utilise directe-
ment l’image US comme information visuelle. La ma-
trice d’interaction permettant de controˆler les six ddl
du syste`me a` partir de cette information d’intensite´ est
calcule´e avec au moins deux images supple´mentaires
paralle`les a` l’image courante. Pour cette raison, nous
nous sommes focalise´s ici sur des taˆches de suivi ou`
la matrice d’interaction peut eˆtre estime´e a` la pose
de´sire´e. La me´thode a e´te´ valide´e sur une application
de suivi d’une coupe anatomique d’un fantoˆme abdo-
minal. Dans des travaux futurs, des taˆches de position-
nement pourront eˆtre envisage´es en utilisant une sonde
US 3D. Enfin, les perspectives portent e´galement sur
la prise en compte de mouvements non rigides.
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